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Retencija i način njezinog mjerenja kod mobilnih proteza odav­
no su privlačili pozornost brojnih istraživača.
Ovo ispitivanje poduzeto je s namjerom da se utvrdi utjecaj 
lateralnih pomaka proteze na konačnu vrijednost retencije koju 
dobijemo s pomoću magnetskih legura. Istraživanja su obavljena 
na uzorku od 157 parova magnetskih legura na čiju su privlačnu 
magnetsku silu utjecale lateralne sile.
Mjerenja su obavljena na Institutu za fiziku Sveučilišta u Za­
grebu. Svi uzorci magnetskih legura su neoštećeni, točnih pro­
mjera i visina, zaglađenih i poliranih površina.
Promjeri magneta kretali su se od 4 do 7,1 mm. Visine mjer­
nih magneta bile su 2, 2,5 i 3 mm.
Na uzorku su mjerene vrijednosti retencijskih sila između dva 
SmCo5 magneta jednakih ili različitih dimenzija. Mjerenja su izvo­
đena na magnetskom dinamometru, aparaturi konstruiranoj u tu 
svrhu. Prosječna vrijednost retencije u uzorku s lateralnim po­
makom magneta, pri razmaku od 0,4 mm, iznosila je 1,71 N, pri 
razmaku od 1 mm 1,31 N, a pri razmaku od 1,6 mm 1,08 N.
Ključne riječi: retencija proteze, magnetska legura Sm C05.
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Uvod
Stomatognati sustav sastoji se od različitih 
komponenata koje su funkcijski povezane, a 
obuhvaćaju gornju i donju čeljust s alveolarnim 
nastavcima, zube s potpornim aparatom, tem- 
poromandibulame zglobove, žvačne mišiće, je­
zik, meka tkiva, krvne žile i živce. Proteza se 
može fiziološki pravilno prilagoditi na funda­
ment samo na osnovi poznavanja biostatike sto- 
matognatog sustava. Velik broj čimbenika odre­
đuje može li neka sila biti u funkciji fiziološke 
stimulacije ili će dovesti do patoloških promje­
na potpornog tkiva (1). Funkcijska adaptacija 
vrši se apozicijom, odnosno resorpcijom kosti
(2). Sile koje nastaju djelovanjem retencijskih 
elemenata kod mobilnih proteza ne smiju štet­
no utjecati na fundament.
Osvrnemo li se na razvoj sredstava za reten- 
ciju vidimo daje selekcija izdvojila samo bolja 
rješenja. Iz tog proizlazi da su se dugoročno pri­
mjenjivala samo sredstva sa zadovoljavajućim
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svojstvima koja su mogla udovoljiti velikom 
broju postavljenih zadataka. Zato nam se name­
će pretpostavka da današnji magneti, koji su ra­
zmjerno malih dimenzija, mogu dati zadovolja­
vajuću retencijsku silu te su jedno od sredstava 
koja će se dugo rabiti u našoj struci (3). Osnov­
na prednost pred raznim vrstama kopči i kvači­
ca jest u tome što magnetska sila nije veća od 
2-3 N u vertikalnom smjeru i znatno manja kod 
lateralnog i rotacijskog pomaka. Iz toga razlo­
ga i zbog povoljnog omjera kruna - korijen zu­
bi koji nisu pogodni za konvencionalne sustave 
retencije (prečke, teleskop krunice, priključci i 
dr.), obično dobro podnose magnetsku retenci- 
ju (4). Thayer (5), govoreći o prednostima mag­
netske retencije, ističe da se tim načinom povolj­
no mijenja odnos klinička kruna - korijen, ne ko­
ristimo se kosim, nepovoljnim, silama kvačice 
i ne djelujemo nepovoljnom, naprasnom vuč­
nom silom prigodom skidanja proteze. Po mi­
šljenju mnogih autora, prednosti magnetske re­
tencije jesu: jednostavnost konstrukcije, priklad­
nost za svaki individualni korijen, mali gubitak 
magnetske retencije, lagana reparatura i vrlo la­
gano higijensko održavanje. Danas se upotreb­
ljavaju tri različita sustava magneta, smještenih 
supraradikulamo, intraradikularno i u takozva­
nom »keeper sistemu«, gdje je magnet u zatvo­
renom sustavu bez djelovanja vanjskog magnet­
skog polja (6).
Ovaj rad izrađen je s namjerom da se prika­
žu vrijednosti retencijskih sila magnetskih legura 
Sm Co5 kod lateralnih pomaka proteze.
Materijal i postupci
Istraživanja su obavljena na uzorku od 157 
parova Sm Co5 magnetskih legura (Krupp, 
Köln, SR Njemačka) čije su dimenzije odgova­
rale različitim promjerima krune zuba u gingi- 
valnoj trećini. Ispitivani su uzorci oblika valj­
ka, čiji su promjeri iznosili 4; 5,1; 5,3; 5,5; 5,7; 
5,9; 6,0; 6,0; 6,1; 6,8; 6,9; 7,0 i 7,1 mm. Visine 
mjerenih magneta bile su 2; 2,5 i 3 mm.
Mjerene su vrijednosti retencijske sile izme­
đu dva SmCo5 magneta jednakih ili različitih 
dimenzija, kod kojih su na vrijednosti privlač­
nih magnetskih sila djelovale i lateralne sile (si.
1). Mjerenja su obavljena na Institutu za fiziku 
Sveučilišta u Zagrebu.
Iz razloga što se vrijednost privlačne sile 
između dva magneta mijenja približno s kvadra­
tom udaljenosti, obavljena su ispitivanja na tri 
međusobno različite udaljenosti (0,4, 1 i 1,6 
mm). Istraživane su sljedeće vrijednosti varija­
ble: promjer prvog ispitivanog magneta, promjer 
drugog ispitivanog magneta, visina prvog ispi­
tivanog magneta i visina drugog ispitivanog 
magneta, međusobna udaljenost magnetskih pa­
rova, mjerenje privlačne magnetske sile u pozi­
ciji lateralnog pomaka (si. 1). Podaci istraživa­
nih vrijednosti dobiveni su na temelju mjerenja 
na magnetskom dinamometru vlastite konstruk­
cije kojim se mogu mjeriti retencijske sile per­
manentnih magnetskih legura (si. 2).
Slika 1. Dva relativna položaja magnetskih parova 
(d = udaljenost između ispitivanih magneta)
(8 = veličina lateralnog pomaka magneta)
Figure 1. Two relative positions of magnetic pairs (d=dis- 
tance between the magnets tested; 8 = size of the 
magnet lateral shift)
Aparat se sastoji od dinamometra na isteza- 
nje, nosača gornjeg uzorka, nosača donjeg uzor­
ka i vijka za opterećenje dinamometra. Oba 
uzorka permanentnih magneta privlače se odre­
đenom silom koja je definirana danom geome­
trijom (udaljenost, zaokret, nagib i dr.). Pomo­
ću vijka i preko stremena oba magneta zatežu 
dinamometar.
Zatezanje se vrši do trenutka razdvajanja 
magneta. Svi dijelovi aparata, osim spiralnih za­
vojnica, napravljeni su od materijala koji nije 
feromagnetičan kako bi se izbjegle smetnje pri 
mjerenju retencijskih sila. Aparatura mora omo­
gućiti mjerenje i dobivanje vrijednosti između 
dva permanentna magneta za razne relativne 
udaljenosti i položaje. Pod pojmom relativan po­
ložaj ispitivanih permanentnih magneta misli se 
na međusobne udaljenosti među površinama 
magneta (d) i na otklon među osima okomitim 
na površine (8).
Točnost materijala retencijske sile ovisi o toč­
nosti oči tanja istezanja na skali, koja iznosi oko 
1 mm. Na tipično istezanje do trenutka prekida
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Slika 2. Sastavni dijelovi dinamometra za mjerenje sile raz­
dvajanja uzoraka permanentnog magneta
Figure 2. Components of the dynamometer used to measure 
the separation forces of a permanent magnet spe­
cimen
od oko 50 mm relativna greška, koja je moguća 
kod mjerenja, iznosi oko 2%. Zavojnice se pri­
je mjerenja retencijske sile moraju baždariti da 
bi se dobilo istezanje za poznatu silu. Osnova 
je čitave metode uspostavljanje mjerene površi­
ne magneta u međusobno paralelan položaj. 
Svaka druga pozicija bitno smanjuje točnost 
ispitivane vrijednosti retencijske sile. Vrijednost 
magnetske retencijske sile registrira se u mili­
metrima na skali dinamometra. S pomoću apa­
rata za baždarenje dobiveni milimetarski poda­
ci prenose se u silu izraženu u N.
Rezultati
Podaci dobiveni mjerenjem magnetskim di- 
namometrom statistički su obrađeni na računa­
lu SRC-a u Zagrebu (UNIVAC 1100/42).
Ocjenjivanje parametara distribucija ispitiva­
nih vrijednosti rađeno je tako da su izračunate 
aritmetičke sredine i standardne devijacije, mi­
nimalne i maksimalne vrijednosti varijabla, a za 
usporedbu varijabilnosti između pojedinih uzo­
raka izračunati su koeficijenti varijabilnosti.
Korelacija je ispitivana izračunavanjem line­
arnih koeficijenata korelacije. Kako se radi o ve­
ćem broju parova varijabli, koeficijenti korela­
cije između pojedinih parova prikazani su su­
marno u korelacijskim matricama. Za ispitiva­
nje povezanosti tih varijabli, koje pokazuju ve­
ći stupanj linearnih koeficijenata korelacije, izra­
čunati su koeficijenti linearne regresije. Raspo­
djela frekvencija relativnih obilježja prikazana 
je tablicama i slikama.
U tablici 1, koja sadrži spomenute karakteri­
stike ispitivanog materijala, kao što su promjer 
magneta 1, promjer magneta 2, visina magneta
1, visina magneta 2, međusobna udaljenost, la- 
teralni pomak, prikazani su osnovni statistički 
parametri.
Rezultati obrade podataka prikazani su u ta­
blici 2.
Tablica 1. Osnovni statistički parametri uzorka
(MEAN = srednja vrijednost)
(SDV = standardna devijacija)
(SEMEAN = koeficijent varijabilnosti)
Table 1. General statistical sample parameters








SDV,...... . .... VAR....S
SEMEAN, ' VAR. 5
JWHN,___ ™ VAR. 5
MAX, VAR. 5 
MEAN, VAR. 7 
SDV, VAR. 7
SEMEAN, VÄR. ~7 
MIN, ‘ " VAR. 7
MAX, VAR. 7
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Tablica 2. Vrijednosti ispitivanja izražene u mm i N  
(x = srednja vrijednost)
Table 2. Test values expressed in mm and N (x=mean 
value)
LATERALNA SIIA - DA
U tablici 3 obuhvaćen je uzorak ispitivanja 
vrijednosti retencijske sile magneta uz lateralni 
pomak, te ocijenjeni sljedeći parametri: aritme­
tičke sredine, standardne devijacije i koeficijenti 
varijabilnosti. Tablica prikazuje prosječne vri­
jednosti koje pokazuju značajno veće razlike 
između pojedinih međusobnih udaljenosti. Va­
rijabilnost ispitivanog mjerenja, koja je u tabli­
ci izražena kao koeficijent varijabilnosti, vrlo je 
velika.
Tablica 3. Vrijednost ispitivanja pri međusobnom razmaku 
magneta od 04, 1 i 1,6 mm uz nazočnost lateral- 
nih sila
Table 3. Test values at a magnet distance of 0.4, 1 and 1.6 
mm, in the presence of lateral forces
Osnovni statistički parametri varijable RN (8 
10 12) za magnetsku leguru Sm C05, prosječ­
ne veličine 5,33/2,67 x 6,10/1,71 pri međusob­
nim udaljenostima od 0,4 i 1,6 mm, nalaze se 
na slici 3.
0 0.5 10 1.5 mm
Slika 3. Statistički parametri kod prosječnog uzorka pri me­
đusobnoj udaljenosti od 0,4, 1 i 1,6 mm
Figure 3. Statistical parameters of an average specimen at 
a distance of 0.4, 1 and 1.6 mm.
Tablica 4 prikazuje karakteristične vrijedno­
sti i varijable PR MAG 1. Uz aritmetičku sredi­
nu koja iznosi 5,33 mm, te minimalnu i maksi­
malnu vrijednost od 4 i 6 mm, karakteristike ove 
varijable su vrijednost varijance od 8,2 i stan­
dardne devijacije koja iznosi 0,94. Karakteristi­
ka tablice 5, koja prikazuje osnovne statističke 
parametre varijable PR MAG 2 jesu: aritmetič­
ka sredina od 5,12 mm, najmanja vrijednost 4, 
a najveća 7,1 mm uz standardnu devijaciju od
0,74 i vrijednost varijance od 0,54.
Tablica 6 prikazuje osnovne statističke para­
metre varijable VIMAG 1. Na temelju podata­
ka iz ove tablice vidljivo je daje standardna de­
vijacija 0,47, a razlika između Gaussove krivu­
lje i ovog mjerenja pokazuje nešto veće razlike 
kod tablice 7.
Promatrajući korelacijsku matricu uzorka (ta­
blica 8) možemo uočiti dva tipa koeficijenata 
korelacije s obzirom na smjer, jedan s pozitiv­
nom korelacijom između kriterijske varijable x 
8 10 12 (rezultat u N dobiven prvim, drugim i 
trećim mjerenjem) i varijabli PR MAG 1 (pro­
mjer magneta 1), PR MAG 2 (promjer magneta 
2) i VIMAG 2 (visina magneta 2).
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Tablica 4. Osnovni statistički elementi varijable — PR MAG 
1 — promjer magneta 1 
(SIG 2 = vrijednost varijance)
(SIG = standardna devijacija)
(F = frekvencija)
(FC -  kumulativna frekvencija)
(FCR = kumulativna relativna freh’encija) 
(FCT = Gaus sova krivulja)
(D = distribucija)
Table 4. General statistical variable elements PR MAG 
l=magnet 1 diameter; SIG 2=value of variance; 
SIG=standard deviation; F~frequency; FC=cu­
mulative, frequency; FCR=cumulative relative fre­
quency; FCT=Gaussian curve; D-distribution
Tablica 5. Osnovni statistički parametri varijable
(PR MAG 2 — promjer magneta 2)






























Drugi je tip korelacije negativni koeficijent 
linearne korelacije između varijable x 8 10 12 i 
varijable VIMAG 1. Na temelju regresijske ana­
lize za istu varijablu vidljiv je visok stupanj ko­
relacije između prediktora (PR MAG 1, PR 
MAG 2) i kriterija RQ (97,585). Cijela kriterij­
ska varijabla (x 8 10 12) najviše ovisi o PR 
MAG 1 (74%). DELTA, tj. koeficijent determi­
nacije, za ovu varijablu iznosi 95,2%.
Tablica 6. Osnovni statistički parametri varijable 
(VIMAG 1 — visina magneta 1)
Table 6. General statistical variable parameters (VIMAG 
l=magnet 1 height)
Kako su u literaturi navedeni vrlo različiti ili 
nedovoljni podaci o vrijednostima privlačnih sila 
magnetskog porijekla, poduzeto je ispitivanje s 
namjerom da se utvrdi vrijednost magnetske re­
tencijske sile kad je došlo do lateralnog poma­
ka ispitivanih magneta. Radi toga konstruirana 
je jednostavna, no dovoljno precizna aparatura 
za mjerenje retencijske sile magneta. Primjenju­
jući dobro pričvršćenu magnetsku leguru kao 
sredstvo retencije možemo, na temelju njihove 
veličine, međusobne pozicije i udaljenosti, s ve­
likom točnošću odrediti vrijednost upravo one 
sile za koju se smatra da ne djeluje štetno na pa- 
rodontalne strukture zuba nosača (7).
Tablica 7. Osnovni statistički parametri varijable 
(VIMAG 2 — visina magneta 2)
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Tablica 8. Osnovni statistički pokazatelji regresijske analize uzorka 
(DELTA = koeficijent determinacije)
(RQ = značajnost korelacije)
(D = distribucija)
(Q = korelacija)
Table 8. General statistical parameters of sample regression analysis (DELTA=coefficient of 
determination; RQ=significance of correlation; D-distribution; Q-correlation)
0,00000 0,757550,95667 j 70,72160 j 0,037280,00000 j 0,966800,73925PRMAC1
0,00000 0,4609019,07726 j 0,034660,424160,44976 [ 0,00093 j p74 6 6
0,00000 {j -0,093220,03719-3,37981|| -0,09091 |( 0,52553 || 0,82733
0,00000 0,392710,229850,38322 j 0,00551VIMAG 2
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Pezzoli i sur. (8) ispitivali su na fotoelastič- 
nom modelu utjecaj meziodistalnih pomaka na 
magnetsku retenciju kod djelomične proteze 
Kennedy klasa 1.
Stewart i Edwards (9) utvrdili su da retencij­
ska moć pojedinih vrsta etečmena opada 80% 
za godinu dana.
Podaci o vrijednosti privlačne sile magneta 
razlikuju se kod mnogih autora iz više razloga. 
Gillings (4) 100-200 g, Cerny (10) 485 - 5,9, 
Voreaux i Amans (11) 100-900 g i dr.
Prvo, kod mjerenja retencijske sile u ustima 
teško je odrediti kolika je sila adhezije i ventil- 
nog učinka u odnosu na magnetsku retenciju.
Drugo, razmak između magnetskih legura, od 
kojih se jedna nalazi u zubu nosaču a druga u 
protezi, stalno se mijenja pri mastikaciji zbog 
razlike u rezilijenciji sluznice u odnosu na in- 
truziju zuba. Ispitivanje je pokazalo da su vri­
jednosti ispitivanog uzorka, pri međusobnoj uda­
ljenosti od 0,4, 1 i 1,6 mm i pri lateralnom po­
maku magneta, bitno manje od onih koje su do­
bivene u centralnoj poziciji magneta (10,12).
Na temelju mikrostrukturne analize i otpor­
nosti na oksidaciju odnosno koroziju može se 
zaključiti da najnovije generacije magnetskih le­
gura (Fe-Nd-B) imaju veću susceptibilnost i ko- 
ercitivnost u odnosu na SmCo magnet (13,14).
Iz rezultata korelacije kvantitativnih podata­
ka vidi se tip povezanosti među pojedinim va­
rijablama. Rezultati dobiveni u korelacijskim 
matricama mogli bi se promatrati s dva aspek­
ta. Prvo, linearni koeficijent korelacije trebao bi 
biti na razini značajnosti od pet posto. Drugo, 
rezultat treba proučavati s obzirom na predznak, 
tj. s obzirom na smjer linearnog koeficijenta ko­
relacije. Vrijednost sile koja nastaje međusob­
nom privlačnom silom magneta, i snaga mišića 
čijom kontrakcijom često dolazi do malih late- 
ralnih pomaka, dvije su komponente suprotnih 
karakteristika, čijom se ravnotežom nastoji u 
ovakvim terapijskim rješenjima dobiti zadovo­
ljavajuća retencija bez štetnih djelovanja na fun­
dament. Istraživanje je pokazalo da su vrijedno­
sti, potrebne za retenciju proteza, dovoljne i kod 
magneta na koje djeluju lateralne sile. Potrebna 
retencijska sila dobije se tako da se optimalno 
kombinira veličina magneta i njihova međusob­
na udaljenost, ne zanemarujući male lateralne 
pomake.
Općenito, ovim radom želi se uputiti na mo­
gućnost primjene magnetske retencije, kombi­
nirajući jedinstvo oblika, veličine, međusobne 
udaljenosti i lateralnih pomaka.
Zaključci
1. Konstrukcijom magnetskog dinamometra 
dobilo se jednostavno, prikladno i praktično po­
magalo za ispitivanje privlačne sile dentalnih 
magnetskih materijala.
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2. Temeljni faktori koji bitno utječu na veli­
činu retencijske sile jesu: veličina magneta, nji­
hova međusobna udaljenost, prisutnost lateral- 
nih sila.
3. Prosječna vrijednost retencije u uzorku s 
lateralnom silom iznosi pri razmaku od 0,4 mm 
1,79 N, pri razmaku od 1 mm 1,31 N, a pri ra­
zmaku od 1,6 mm 1,08 N.
4. Najmanja dobivena vrijednost iznosi 0,58 
N a dobivena je u skupini pri međusobnoj uda­
ljenosti magneta od 1,6 mm. Veličine magnet­
skih legura kojima su postignute te vrijednosti 
bile su 4/2 x 4/2,5 mm.
5. Najveća vrijednost magnetske retencijske 
sile u uzorku s lateralnim pomakom bila je pri 
međusobnom razmaku magneta od 0,4 mm i 
iznosila je 2,42 N.
EFFECT OF PROSTHESIS LATERAL MOVEMENT ON THE 
VALUE OF MAGNETIC RETENTION FORCE
Summary
Retention and methods of its measurement in mobile prosthe- 
ses have long attracted attention of many investigators.
The aim of this study was to determine the effect of prosthesis 
lateral shifts on the retention final value obtained by magnetic 
alloys. Experiments were performed in a sample of 157 pairs of 
magnetic alloys, their magnetic force being influenced by lateral 
forces.
Measurements were carried out at the Institute of Physics, Uni­
versity of Zagreb. All magnetic alloy specimens were intact, of 
exact diameter and height, and of smooth and polished surface. 
Magnet diameter ranged from 4-7.1 mm, and their height was 2,
2.5 and 3 mm.
The values of retention forces between two SmCo5 magnets of 
identical or different dimensions were measured in the sample. 
The measurements were performed on a magnetic dynamometer, 
a device constructed for this purpose. The mean value of reten­
tion in the sample with lateral magnet shift was 1.71, 1.31 and
1.08 N at a distance of 0.4, 1 and 1.6 mm, respectively.
Key words: prosthesis retention, magnetic alloy SmCo5
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